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尊敬的顾客 

 

感谢您使用本公司生产的产品。在初次使用该仪器前，请

您详细地阅读使用说明书，将可帮助您正确使用该仪器。 

 

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因

此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若

有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑

问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要

求。 

  

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，

您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心

电击，避免触电危险，注意人身安全！ 

 

 

公司地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新

五路 84 号光谷光机电产业园 6 栋     

销售热线： 400-016-1896 

售后服务电话： 027-8791 4451（优先响应） 

技术支持： 188 2703 7017（微信同号） 

E-mail： uhv@whtgy.com 

网   址： www.whtgy.com 
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◆ 慎重保证 

本公司生产的产品，自发货之日起三个月内，如产品出现

缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行

免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。 

◆ 安全要求 

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品

或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的

危险，本产品只可在规定的范围内使用。 

只有合格的技术人员才可执行维修。 

—防止火灾或人身伤害 

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品

规格的电源线。 

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随

意连接或断开测试导线。 

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳

的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相

连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确

接地。 

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意

本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅

读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。 

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操
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作本产品。 

 

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定

值的保险丝。 

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸

露的接点和部位。 

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请

本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。 

请勿在潮湿环境下操作。 

请勿在易爆环境中操作。 

保持产品表面清洁和干燥。 

 

－安全术语 

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 

 

 

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做

法。 
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1.  ᵲ ҲЇ ֥ ᴰ ɼ ‟ҐЇ

Ὶ ⅓ ɼ 

2.  Ḧ ῳװ Ӑ ɼ 

3.  ╦ ɼ 

҅ ᶕ ֥ Ї ҐԐװ Е 

 Ї ᾨῊ ᴀ ҏ Ї ҏ

ɼ Ї∑ Ӑ ᵲɼ 

 ᴀ Ғᶕ Ї Ҳᴰ◐ ⅎ Ї

҅ Ї ῚҲ ᴰ Ὶ Ї ҿ SF6 ᵩ └

╦ ᾨ Ҳ ᵩ ɼ װ ᴂᴰ ԑ SF6

װ ῴ ᴰ Ѓ1-2ⅎ Єɼ 

 Ầ  Ї ᴂ ᵤ

Ї ҿ ᴰ ‼ ɼ 
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2.  

 

 0 % љ 100 % 

 ¤0.5 % 

 
<2 分钟 

Ⱶ 0 љ 1.0 Mpa 

 0.01 љ 0.5 L/min 

 Ј40 ŏ љ І60 ŏ 

 0 љ 100Ѐ RH 

 AC 100 љ 240V  50Hz  60Hz 

  Ὺ ᾥ  

 ᾥ Е8 ү Жᶕ 10  ҏɼװ

ᵲ  Ј30 ŏ љ І70 ŏ 

 250 ¦ 150 ¦ 300ЃmmЄ 

 5 kg 
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3.    

3.1ȁ SF6  

ҏ ғ ῗ Ї Ж 

ῗ Ӏ ╦ ҏ Ж 

ҏ ҅ ῇⅎ ᴀҏ Ж 

└₴ Ж 

 

3.2ȁ ∆  

 

 

ᴀ ῗЇᴀ ῇ√ ɼ 

 

 

 

3.3ȁ  
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3.4ȁ  

 
 

 Їᴀ ᴰ ꜠√ ɼ ꜠ ῇ ɼ 

 ᴀ ҏ ԓῗ Ї     

ῇ ᴀ ɼ 

 ҅ Ѓ Єɼ 

 Ї ᵩ ɼ  

 SF6 0.3 SLM( ⅎ ‼ ) ɼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5ȁ Ữ  
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Ӏ Ņ ņꜗ ɼ ῇ Ї Ґ

Ņūņ Ņŭņ Ї ҏװ ɻҐ Ї Ґ Ї װ

╦ ɼ 

 

3.7ȁ−  

 

Ӏ Ņ∩ ņꜗ Ї ῇ∩ ɼ

∑ ∩ Ї Ґ װ ∩ Ї Ӏ ɼ 

Ѓ Е ∩ Є 
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3.8ȁḱ  

 

Ӏ Ņḷ ņꜗ Ї ῇ ḷ ɼ ҏ

Ї ῇ ╦ Ї Ґ ḷ Ї∑ḷ ɼ ŅŪņ

Ї ḷ ЇḦ Ғ ɼ 

 

3.9ȁ  

ЇᴰҪ ᴀ ᶕ ɼ װ ᴂ Ғ

ꜗ ɼ װ ῎ ɼ 

 

3.10ȁ  

1) ῗ ᴀ ҏ ɼ 

ה (2 SF6 ҏ Ґɼ 

3) ᴀ Ӑ Ґɼ 

4) ҏ Ї Ґ҅ ɼ 

5) Ὴ Їῗ ɼ 
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4. Ԋ  

1. ᴀ Ὴᵣ Ї Ї ᾭ◌ ꜠ɼ 

2. ᴀ ᶕ ╦Ї ᾥ ɼ 

3. ᾥ ῇ֢ Ї ῗЇᴀ ꜠

ᾥ Їᾥ ҅ 10 ү  ҏɼװ

4. ᴀ Ὺ ᶕ Ї ҿ ɼ װ ᴀ Ғ

Ї 1~2 ү “҅ ɼװḦ ɼ 

5. ᴀ Ғ ῇ Ї ԓ ᴀ ҏװḈ ɻ

ɼ 

6. ᴀ ‼ ᵩ ҅ ɼ ᵣ Їװ

Ḧ‼ ɼ 
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5.  

 

 

 

 

 

  


